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             Dovendo procedere ad una successiva gara pubblica, con la presente si richiede a Codesta ditta se
produce e/o commercializza le attrezzature meglio indicate in oggetto e che dovranno avere le seguenti
caratteristiche indispensabili:
 
Sistema carrellato con tecnologia a fibra ottica in grado di produrre immagini ad alta risoluzione (10
micron)costituito da:

workstation di elaborazione completa di PC, monitor alta risoluzione, tastiera e mouse
motore di acquisizione
motore principale e regolatore ottico per il controllo delle funzioni di acquisizione delle immagini OCT
controller per la navigazione e la selezione delle funzioni del sistema

Il sistema OTC deve consentire:

laco-registrazione angiografica per l’allineamento dell’immagine angiografica alla registrazione
OCT,in modo che i fotogrammi OCT siano correlati alla posizione angiografica per facilitare
l’individuazione e il posizionamento dello stent
la visualizzazione avanzata della biforcazione 3D per avere una vista dei side-branch, facilitare
l’operatore nel posizionamento dello stent anche in prossimità di biforcazioni e consentire il
re-crossing della cella dello stent

la navigazione 3D per la visualizzazione del vaso dall’interno
l’esecuzione di misure automatiche dei fotogrammi di riferimento prossimale, distale e minimo lume
d’area sul profilo del lume

la visualizzazione di indicatori di apposizione dello stent
la visualizzazione delle maglie dello stent per la rilevazione automatica sullo stent delle zone in cui
non è stato posizionato correttamente
il calcolo del valore di espansione minimo del lume nella regione in cui è stato inserito lo stent
la misura dei parametri fisiologici FFR (riserva frazionale di flusso) e RFR (rapporto ciclo completo a
riposo)
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Materiale di consumo - Caratteristiche di minima richieste
Catetere per tomografia a coerenza ottica (OCT) per imaging intravascolare in grado di emettere luce nel
vicino infrarosso per produrre immagini ad alta risoluzione in tempo reale, con lunghezza di inserimento di
circa 130 cm e diametro di circa 3 Fr.
 
 
 Qualora Codesta ditta produca e/o commercializzi il prodotto sopra descritto dovrà inviare la sola
documentazione tecnica alla scrivente Servizio Acquisti Metropolitano all’indirizzo di posta elettronica
angela.bellanova@ausl.bologna.it entro e non oltre le ore 9 del giorno 29.03. 2021.
 
    A disposizione per ogni altra informazione, si porgono distinti saluti.
 
 
                                                    Per la Dott.ssa Rosanna Campa
 


