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Azienda USL di Bologna 
Sede legale: via Castiglione, 29 - 40124 Bologna 
Tel +39.051.6225111 fax +39.051.6584923 
Codice fiscale e partita Iva 02406911202

  Angela Melucci
Servizio Acquisti di Area Vasta - SAAV (SC) 
051/6079690 
angela.melucci@ausl.bologna.it

Servizio Acquisti di Area Vasta - SAAV (SC) 

Operatori economici 
Loro sedi 

INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA DI UN MICROSCOPIO CONFOCALE
CON SCANNERIZZAZIONE LASER PER OTTENERE VETRINI DIGITALI SU TESSUTO A
FRESCO OCCORRENTE ALL’IRCCS ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI DI BOLOGNA

OGGETTO:

Con riguardo alla necessità di procedere ad una successiva gara pubblica, si richiede a Codesta ditta se
produce e/o commercializza l’attrezzatura indicata in oggetto e che dovrà avere le caratteristiche
indispensabili indicate nell’Allegato A “questionario tecnico”.
 
Qualora Codesta ditta produca e/o commercializzi il prodotto sopra descritto si chiede cortesemente di
inviare la sola documentazione tecnica, unitamente all’Allegato A “questionario tecnico” debitamente
compilato alla scrivente Servizio Acquisti Area Vasta all’indirizzo di posta elettronica 

 entro e non oltre le ore 9 del giorno 19.3.2024.angela.melucci@ausl.bologna.it
 
A disposizione per ogni altra informazione, si porgono distinti saluti.
 
Allegato n.1

Antonia Crugliano 

Firmato digitalmente da:

Responsabile procedimento: 
Antonia Crugliano



Microscopio Confocale a scansione laser
fabbricante
modello

1

2

3

4
5



Microscopio Confocale a scansione laser

Conformità alla Direttiva Europa 98/79/CE e, se applicabile, al Regolamento (UE) 746/2017 e ss.mm.ii

Analisi estemporanea durante le procedure in sala operatoria/endoscopica/di radiologia interventistica senza dover allestire il preparato tramite 
criopreservazione e taglio con il microtomo, conservando pertanto tutto il tessuto per l'esame istologico definitivo

Tempo di allestimento, comprensivo di preparazione dei tessuti e della relativa colorazione, non superiore ai 2 minuti consentendo una valutazione diretta del 
tessuto asportato nelle sezioni ottiche rivelando la morfologia cellulare con caratteristiche sovrapponibili all'esame istologico convenzionale. In questo modo 
l'uso dell'apparecchiatura durante le procedure in sala operatoria/endoscopica/di radiologia riduce drasticamente il tempo di attesa dei singoli medici 
durante la pianificazione dell'intervento chirurgico e del relativo trattamento

Valutazione quali- e quantitativa dei tessuti anche da campioni costituiti da tessuto osseo, quest'ultima possibilità preclusa dall'allestimento dei preparati 
istologici con la procedura tradizionale di estemporanea, sia per scopi di diagnostica sia per scopi di ricerca, tra i quali la crio-preservazione in Biobanca

Eliminazione dell'esposizione del personale sanitario a sostanze chimiche tossiche nonché dei rischi di infortunio per i tecnici sanitari di laboratorio 
biomedico correlati all'attività di taglio e di allestimento del preparato istologico durante la procedura tradizionale  di estemporanea



Microscopio Confocale a scansione laser

SI NO NOTE


