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DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
INTERFERENTI
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CENTRALE
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art. 26 c3-ter
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AZIENDA USL DI BOLOGNA
Sede legale: Via Castiglione, 29
40124 - Bologna

OGGETTO: FORNITURA INSTALLAZIONE E POSA IN OPERA, IN
NOLEGGIO PER 5 ANNI, DI SOLLEVAPAZIENTI COMPRENSIVO DI
ASSISTENZA TECNICA DI TIPO FULL RISK PER LE ESIGENZE
DELL’AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA.

DATA

MAGGIO 2018
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Descrizione del contratto

Il Contratto prevede la fornitura di FORNITURA INSTALLAZIONE E POSA IN OPERA, IN
NOLEGGIO PER 5 ANNI, DI SOLLEVAPAZIENTI COMPRENSIVO DI ASSISTENZA
TECNICA DI TIPO FULL RISK PER LE ESIGENZE DELL’AZIENDA OSPEDALIERO-
UNIVERSITARIA DI BOLOGNA (AOU BO), la loro messa in funzione, le verifiche necessarie
per la predisposizione del collaudo e per 1’utilizzo dell’apparecchiatura, in conformita al
Disciplinare di gara ed alle procedure aziendali. Sono inoltre previsti tutti gli interventi di
manutenzione che si riterranno necessari anche durante il periodo di garanzia degli strumenti.

La Ditta deve inoltre garantire un’adeguata formazione del personale dell’AOUBO, per quanto
concerne il corretto utilizzo dei dispositivi, le avvertenze all’uso e la manutenzione autonoma.

In particolare dovra essere garantita :

- verifica di accettazione iniziale

- Apparecchio sostitutivo in caso di guasto

- Formazione e training applicativo ove richiesto

- disponibilita "specialist” a chiamata durante tutta la durata della fornitura
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Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti

Come previsto dall’art. 26 c3-ter del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i, L’AUSL di Bologna in
qualita di “soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da
interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della
prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto.”

L’Azienda Ospedaliera Universitaria Di Bologna S. Orsola —Malpighi inviera alla ditta
aggiudicataria, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (D.U.V.R.l.) specifico
per la propria azienda.

D.UV.R.I.

LEGENDA:

GRADI DI RISCHIO

Rischio Basso | Rischio Medio Rischio Alto
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D.U.V.R.IL.

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA

Innesco accidentale di fiamma

Informazione in
merito al piano di
emergenza, alle

- Gli operatori devono adottare le misure e le
cautele nell’utilizzo di fiamme libere o altri
inneschi - Nelle strutture vige I’'assoluto divieto
di fumo. Informare gli operatori sui contenuti

- Al momento della
attivazione del

CONSEGNA |, INSTALLAZIONE ATTREZZATURE.
STRUMENTI E ADDESTRAMANTO

Incendio Vie di uscita e uscite di piano ostruite regolamentazioni . - . , contratto di appalto Costo 0
. . delle istruzioni per la gestione dell’emergenza -
aziendali per la . . A . A —al momento degli
estione delle |nce_nd|o dell A;le_nda, evitare di |ngombrar_‘e, ) interventi
g depositare materiali e attrezzature lungo le vie di
emergenze.
esodo.
Informazione in
merito agli ambienti | Attenersi  alle  istruzioni e norme
) dove e presente | comportamentali e di cautela, da adottarsi per le | - Al momento della
Agenti Con_tattc_J accidentale o _ questc_» r|§ch|o-_ specifiche attivita — Accordarsi sempre con il attlva2|ope del
Biologici contaminazione con materiale |nf()lrma2|9n| rglatlve Responsabile di area per le modalita di accesso contratto di appalto Costo 0
biologico all'organizzazione, | 5 servizio. - AI'_momento
alle procedure, dell'intervento
istruzioni operative
aziendali
Informazione in
merito alle modalita
operative per la - Adottare misure e cautele adeguate atte a
Lo corretta ridurre o eliminare il rischio legato alla
Ambienti . ) . . S . h— Al momento della
S . } movimentazione, interazione con tutti gli operatori, pazienti e T
Posti di Consegna/Trasporto/movimentazione individuazione visitatori durante la movimentazione e attivazione del
lavoro e collocazione attrezzature all'interno percorsi e tempi ed | installazione di attrezzature con i mezzi elettrici e contratto di appalto Costo 0
Passaggio delle strutture aziendali . . , - Al momento
. ! eventuale manuali in dotazione all'appaltatore - Accordo ;
interni . . I dell'intervento
collocazione negli sulle modalita di accesso e sulla corretta
spazi o locali collocazione dei beni con i responsabili di area

concordati con i
coordinatori
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D.U.V.R.I.

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA

-Uso, urti, schiacciamenti generati
nell'utilizzo, transito o

Informazione in
merito alle modalita

- Adottare misure e cautele adeguate atte a
ridurre o eliminare il rischio legato alla

Al momento della

CONSEGNA |, INSTALLAZIONE
ATTREZZATURE. STRUMENTI E

ADDESTRAMANTO

Macchine nell’installazione e d'uso delle interazione con tutti gli operatori, pazienti e attivazione del
Attrezzature |- Adeguati allacciamenti agli impianti attrezzature ed visitatori durante il processo di installazione contratto di appalto- Costo 0
Impianti dell’azienda (elettrici, idraulici, gas impianti presenti per | delle attrezzature e degli impianti. Accordarsi, se Al momento
medicinali, canalizzazione reflui, la corretta previsto con I’UO di Ingegneria Clinica e/o dell'intervento
altro) installazione Servizio Tecnico
Informfmone n Al momento della
merito alla . o . . R
L S s . L Per evitare condizioni di sovraccarico agli attivazione del
Rischio contatti indiretti o diretti con parti in conformita impianti - impianti prendere accordi con il Servizio Tecnico | contratto di appalto- Costo 0
elettrico tensione segnalare P p PP

immediatamente
anomalie riscontrate

e, se previsto, con I'UO di Ingegneria Clinica.

Al momento
dell'intervento
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D.U.V.R.I.

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA

CONSEGNA |, INSTALLAZIONE ATTREZZATURE.
STRUMENTI E ADDESTRAMANTO

-utilizzo, sversamento accidentale

informazioni relative
all'organizzazione,

attenersi alle istruzioni aziendali - Opportune

Al momento della
attivazione del

Agenti -sversamento/ sviluppo di vapori . P . R, .
ch%mici accidentale durante IE% erazigni di alle procedure, informazioni e accordo con i responsabili di zona | contratto di appalto Costo 0
scarico P istruzioni operative per gestire eventuali interferenze delle attivita. - al momento degli
aziendali interventi
informazioni relative evitare miscelazioni accidentali di prodotti che Al momento della
. . . S all'organizzazione, sviluppano gas o vapori nocivi o tossici. (es: attivazione del
Gas vapori e | sviluppo di reazioni chimiche non ; - . . . . : .
) alle procedure, acido ed ipoclorito di sodio) Avvisare i contratto di appalto Costo 0
fumi controllate . L ; . v . ) ;
istruzioni operative coordinatori d'area ed i soggetti delle aree - al momento degli
aziendali confinanti per la gestione dell'emergenza interventi
Informazione in
. : S Al momento della
Radiazioni Esposizlone accidentale a merito agli ambienti attivazione del
- - ENOR - dove é presente - Accordo con i responsabili di zona per B
lonizzanti radiazioni ionizzanti in aree pr . \ por - p contratto di appalto Costo 0
R b ) questo rischio |'accesso ai locali
segnalate arischio radiologico - Al momento
attraverso dell'intervento
segnaletica esistente
- Rispettare gli accordi con i responsabili di
zona per l'accesso ai locali e le modalita
. . di intervento in particolare € interdetto Al momento della
L Informazione in \ L . . I
Radiazioni i . . . N |'accesso con materiali metallici ferrosi attivazione del
Esposizione accidentale a merito agli ambienti . . Lo ;
non radiazioni non ionizzanti dove & presente nelle aree dove si effettuano indagini di | contratto di appalto- Costo 0
lonizzanti P Risonanza Magnetica Nucleare Al momento

questo rischio

(Ospedale Maggiore/Ospedale/Bellaria).
RISPETTARE IL DIVIETO DI ENTRARE IN SALA
MAGNETE NELLA SEGNALETICA PRESENTE

dell'intervento
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D.U.V.R.I.

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA

Innesco
accidentale di
fiamma. Vie di

Informazione in
merito al piano di

Nell’AUSL di Bologna vige I'assoluto divieto di fumo

- Al momento della
attivazione del

OPERAZIONI DI CONSEGNA E SCARICO 02 DAL
CORRIERE Al DEPOSITI

incendio uscita e uscite di emergenza, alle - Evitare di generare inneschi, o smaltire i mozziconi nelle | contratto di appalto - Costo 0
iano ostruite regolamentazioni aree di scarico al momento degli
P aziendali specifiche. interventi
sversamento/ informazione e
; . . S - . . . . - Al momento della
sviluppo di vapori richiesta di - Uso di materiale assorbente in caso di sversamento L
S ; L= . . . - \ attivazione del
agenti chimici | accidentale durante applicazione di - Segnalare immediatamente al coordinatore dell'area lo contratto di appalto - Costo 0
le operazioni di procedurainterna sviluppo di gas o vapori nocivi Al momer?’?o
scarico sullo sversamento "
dell'intervento
- Adottare misure e cautele adeguate atte a ridurre o
. . eliminare il rischio legato alla interazione dei soggetti del
Informazione in committente con le azioni di movimentazione di merci con Al momento della
Ambienti movimentazion meri llem lita ] . L : A
b? t ovimentazione erito alle n odalita i mezzi elettrici e manuali . attivazione del
Posti di per lo scarico, operative S - . . ) . .
, segnalare e definire i sensi della circolazione dei mezzi in contratto di appalto - Costo 0
lavoro controllo, dell'appaltatore nelle .
Passaggio sistemazione merci aree e per le attivita . transito . . . . Al r_nomento
comuni - Accordi sulla corretta collocazione dei beni con i dell'intervento
coordinatori
. sviluppo di gas di . . . .
gas vapori e ppo di'g Evitare di mantenere il mezzo con il motore acceso durante
) scarico da nessuna S . : - Al momento Costo 0
fumi ] le operazioni di scarico delle merci "
automezzi dell'intervento
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D.U.V.R.IL.

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA

Innesco accidentale di fiamma

Informazione in merito al
piano di emergenzae, alle

- Gli operatori devono adottare le misure e le
cautele nell’utilizzo di fiamme libere o altri inneschi
- Nelle strutture vige I'assoluto divieto di fumo.

- Al momento
della attivazione
del contratto di

SERVIZIO DI MANUTENZIONE

Incendio L - - J . regolamentazioni aziendali . A . Costo 0
Vie di uscita e uscite di piano ostruite er la gestione delle - Informare gli operatori sui contenuti delle appalto — al
P er?1ergenze istruzioni per la gestione dell’emergenza incendio momento degli
dell’Azienda, evitare di ingombrare, depositare interventi
materiali e attrezzature lungo le vie di esodo.
Informazione in merito agli
ambienti dove & presente | - Attenersi alle istruzioni e norme comportamentali | 'If‘l rrt1tc_)me_nto
Agenti Contatto accidentale o questo rischio- e di cautela, da adottarsi per le specifiche attivita - dzl ac?)nlt\;gtztlgré?
Bioglo ici contaminazione con materiale informazioni relative Accordarsi sempre con il Responsabile di area per anpalto Costo 0
9 biologico all'organizzazione, alle | le modalita di accesso al Servizio. A ?npomento
procedure, istruzioni dell'intervento
operative aziendali
Informazione in merito alle - :
o . - Adottare misure e cautele adeguate atte a ridurre
I modalita operative per la L S . A Al momento della
Ambienti corretta movimentazione o eliminare il rischio legato alla interazione con attivazione del
Posti di Consegna/Trasporto/movimentazione individuazione percorsi e’ tutti gli operatori, pazienti e visitatori durante la contratto di
lavoro e collocazione beni all'interno delle tempi ed eventuale movimentazione e installazione di beni con i mezzi aopalto - Al Costo 0
Passaggio strutture aziendali coIIocan)ione neali spazi o elettrici e manuali in dotazione all'appaltatore - rFr)1Fc))mento
interni locali concord%ti c%n i Accordo sulle modalita di accesso e sulla corretta dellintervento
coordinatori collocazione dei beni con i responsabili di zona
Informazione in merito S . . . e Al momento
s R Per attivita particolari per evitare condizioni di A
all'uso corretto degli sovraccarico agli impianti prendere accordi con il della attivazione
Rischio Contatto indiretto o diretto con parti impianti prendere accordi Servigio Tepcnicop se previsto del contratto di Costo 0
elettrico in tensione con il coordinatore - - ’ Lo appalto- Al
s Segnalare immediatamente anomalie riscontrate al pp
dell’area — momento

referente tecnico del servizio.

dell'intervento
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D.U.V.R.I.

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA

informazioni relative
alle aree dove & . . Lo . Al momento della
attenersi alle istruzioni aziendali - Opportune T
Agenti . . . pre_sente qugsto informazioni e accordo con i responsabili di zona attlva2|one del
A -sversamento /sviluppo accidentale rischio. Organizzare . . . ) contratto di appalto Costo 0
chimici di vapori Pintervento in base e i coordinatori per attuare I'intervento e per - al momento deali
P alla organizzazione gestire eventuali interferenze delle attivita. interventi 9
della attivita.
Ll
Z
9 Informazione in
E merito agli ambienti
w dove é presente
— guesto rischio
) attraverso Al momento della
2 Radiazioni Esposizlone accidentale a segnaletica . . . . . attivazione del
. . P . f - Rispettare gli accordi con i responsabili di zona .
<€ lonizzanti radiazioni ionizzanti in aree esistente. . ) : s contratto di appalto Costo 0
o h A . . per l'accesso ai locali e le modalita di intervento
> segnalate a rischio radiologico Non intervenire - Al momento
— senza avere dell'intervento
| concordato tempi,
percorsi e modalita
dalit
N di intervento con i
S coordinatori
o Informazione in
L mggﬁ?"rggﬁ:fgt' - Rispettare gli accordi con i responsabili di
2] questoprischio zona per l'accesso ai locali e le modalita
altraverso accesso con materiall metallci ferros] | A momento della
Radiazioni . . segnaletica . . S attivazione del
non Esposizione accidentale a esistente nelle aree dove si effettuano indagini di contratto di appalto- Costo 0
; . radiazioni non ionizzanti : - Risonanza Magnetica Nucleare
lonizzanti Ncs)grlgge;\\;z?ére (Ospedale Maggiore/Ospedale/Bellaria). d)::lﬁc:gsgrzct)o
concordato tempi - RISPETTARE IL DIVIETO DI ENTRARE IN
percorsi e modaIFi’tél SALA MAGNETE NELLA SEGNALETICA
di intervento con i PRESENTE
coordinatori
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D.U.V.R.I.

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA

S . - Accordo con i responsabili di zona per I'accesso ai
Informazioni relative P locali P Al momento della
Caduta di . . . all'organizzazione del . . . _ L attivazione del
. Rischi conseguenti a 9 - Nei casi necessari e quando possibile delimitare e/ .
materiale ; ; lavoro e alle procedure e, ) i contratto di appalto - Costo 0
s caduta di materiale . S - segnalare I’area di intervento
dallalto Istruzioni operative Utilizzare secondo quanto previsto nelle istruzioni Al momento
aziendali ) A PV dell'intervento
operative il materiale in altezza
- . - Opportune informazioni e accordo con i responsabili
Informazioni relative - . o N
all'organizzazione del di zona per gestire eventuali interferenze delle attivita Al momento della
78] Polveri e Inalazione/ contatto - Nei casi necessari e quando possibile delimitare e/ attivazione del
=z . . lavoro e alle procedure e, s L X . Costo 0
nebbie accidentale istruzioni operative segnalare I’area di intervento; contratto di appalto -
9 aziendF;Ii - Utilizzare, se necessario, adeguate attrezzature di al momento d
EI aspirazione e ventilare il locale
LIJ Inf ioni relati Al to dell
- nformazioni relativ . - . - momen
= Superamento dei livelli ,° azioni refative - Opportune informazioni e accordo con i responsabili 'omento della
D) : I all'organizzazione del ; X o A attivazione del
di rumore previsti dalla di zona per gestire eventuali interferenze delle attivita ;
Z Rumore . . - lavoro e alle procedure e, s contratto di appalto - Costo 0
< normativa a seguito di : S ; - Adottare le necessarie misure e cautele adeguate atte
L : istruzioni operative ) S : Al momento
s utilizzo di attrezzature . ; aridurre al minimo il rumore "
aziendali dell'intervento
@]
N
E Rischi generati
nell'utilizzo, nel transito . . . Accordo con i responsabili di zona per I'accesso ai
(L})J o nella collocazione Informazione in merito alle locali Al momento della
Macchine I ] modalita d'uso delle . . . ) - o attivazione del
nelle unita operative S - Nei casi necessari e quando possibile delimitare e/ .
Attrezzature Allacciamenti non attrezzature ed impianti seanalare Parea di intervento contratto di appalto - Costo 0
e impianti SR presenti per la corretta 9 e S . Al momento
adeguato agli impianti manutenzione - Allontanare se possibile e/o necessario i soggetti dell'intervento
dell’azienda elettrici e non coinvolti nell'attivita
alle reti dati . - Accordarsi con il referente tecnico del Servizio
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Per accettazione e presa visione delle Informazioni sui rischi da interferenze*

DATA | ieeeeeeeetentsencenccntcnnsencsnssnsenssnnssnsensons

DATORE DI LAVORO
IMPRESA APPALTATRICE

o1 12

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREVENZIONE E PROTEZIONE | ciuiiiiiiiiiiiiieiiiiiiicieiinicintincenecncencnce
IMPRESA APPALTATRICE

o1 2=

Il documento &€ da compilare, sottoscrivere ed inviare al Servizio Acquisti
Metropolitano dell’AUSL di Bologna
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