
N.LOTTO DESCRIZIONE PARAMETRI QUALITA' PUNTI MAX 

T= tabellare (SI/NO) - 

D=discrezionale

Q= quantitativo

1) Sicurezza del sistema antireflusso e di conservazione del 

campione 25 D

2) Facilità della manovra di corretta chiusura

20 D

3) Maneggevolezza e praticità d'uso 20 D

4) Completezza e chiarezza delle istruzioni per l'uso

5 D

1) Sicurezza nella manovra di apertura del tappo

25 D

2) Facilità della manovra di corretta chiusura

25 D

3) Maneggevolezza e praticità d'uso 15 D

4) Completezza e chiarezza delle istruzioni per l'uso
5 D

1) Sicurezza nella manovra di apertura del tappo
25 D

2) Facilità della manovra di corretta chiusura

25 D

3) Maneggevolezza e praticità d'uso
15 D

4) Completezza e chiarezza delle istruzioni per l'uso
5 D

1) Sicurezza nella manovra di apertura del tappo

25 D

2) Facilità della manovra di corretta chiusura
25 D

3) Maneggevolezza e praticità d'uso
15 D

4) Completezza e chiarezza delle istruzioni per l'uso

5 D

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI FORNITURA DI SOSTANZE E MISCELE CHIMICHE PER L'AZIENDA USL DI BOLOGNA  E PER CONTO DELL'IRCCS 

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA, DELL'AZIENDA USL DI FERRARA E DELL' AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI FERRARA

ALLEGATO  3 - PARAMETRI E PUNTEGGI QUALITA' PER LOTTI 4,5,6,7

6

Contenitore da ml 600 pre-riempito con ml 300 (+/- 15%) di formaldeide al 4% tamponata, 

tappo A TENUTA ERMETICA anche in caso di ribaltament. Etichetta conforme alla normativa 

vigente sul corpo del contenitore,  deve essere presente uno spazio idoneo per l'applicazione 

sicura dell'etichetta con i dati identificativi del paziente. 

Prodotto IVD 

7

 Contenitore da ml 1000 pre-riempito con ml 600 (+/- 15%)di formaldeide al 4% tamponata, 

tappo A TENUTA ERMETICA anche in caso di ribaltament. Etichetta conforme alla normativa 

vigente sul corpo del contenitore,  deve essere presente uno spazio idoneo per l'applicazione 

sicura dell'etichetta con i dati identificativi del paziente. 

Prodotto IVD

Formaldeide in soluzione acquosa al 4%, tamponata, idonea alla conservazione dei campioni 

istologici.

Contenitore pre-riempito con volume di formaldeide in range fra ml 20 e 30.

Contenitore  trasparente A TENUTA ERMETICA, che garantisca in tutte le fasi di utilizzo, e 

comunque anche in caso di movimentazione e ribaltamento:

- corretta conservazione del campione;

- recupero agevole e completo dei campioni anche di piccole dimensioni;

- sicurezza dell'operatore, evitando esposizione a formaldeide. 

Etichetta conforme alla normativa vigente sul corpo del contenitore;

 deve essere presente uno spazio idoneo per l'applicazione sicura dell'etichetta con i dati 

identificativi del paziente. 

Prodotto IVD 

4

5

Contenitore da ml 300 pre-riempito con ml 150 (+/- 15%) di formaldeide al 4% tamponata, 

tappo A TENUTA ERMETICA anche in caso di ribaltamento. Etichetta conforme alla normativa 

vigente sul corpo del contenitore,  deve essere presente uno spazio idoneo per l'applicazione 

sicura dell'etichetta con i dati identificativi del paziente. 

Prodotto IVD 


