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Servizio Acquisti di Area Vasta - SAAV (SC)

DETERMINAZIONE

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DELLA
DURATA DI 5 ANNI, EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER ULTERIORI 3 ANNI, DI
SISTEMI HOLTER ECG OCCORRENTI ALL’AZIENDA USL DI BOLOGNA. RETTIFICA E
RIPUBBLICAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA E PROROGA DEI TERMINI DI
RICEZIONE OFFERTE.

OGGETTO:

IL DIRETTORE

Vista la delibera n.115 del 13.06.2011 di unificazione di servizi amministrativi in ambito metropolitano con
la quale è stato istituito il Servizio Acquisti Metropolitano;
 
Viste le delibere n. 268 del 29.06.2022 dell’Azienda USL di Bologna, n.204 del 29.06.2022 dell’IRCCS
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico di Sant’Orsola, n.193 del 30.06.2022 dell’IRCCS –
Istituto Ortopedico Rizzoli, n.149 del 29.06.2022 dell’Azienda USL di Imola, n.129 del 29.06.2022 dell’
Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara, n.179 del 01.07.2022 dell’Azienda USL di Ferrara con le
quali è stato costituito il Servizio Acquisti di Area Vasta dell’Area Vasta Emilia Centrale (SAAV) ed è stata
contestualmente approvata la convenzione attuativa per lo svolgimento delle relative funzioni unificate con
decorrenza dal 1 luglio 2022;
 
Considerato che con le sopra citate delibere sono state altresì individuate le funzioni delegate al SAAV e
quelle di competenza esclusiva delle Aziende deleganti;
 
Richiamata la Delibera n. 404 dell'8 novembre 2022 di conferimento dell'incarico dirigenziale di Direttore
del SAAV;
 
Vista la nuova convenzione disciplinante il SAAV, debitamente sottoscritta dai Direttori Generali delle citate
Aziende Sanitarie, come da Delibera n. 62 del 12.02.2024;
 
Premesso che:
 

con determinazione n. 482 del 19.02.2024 è stata indetta, ai sensi dell’articolo 71 del D.lgs ,36/2023
la fornitura in noleggio della durata di cinque anni, rinnovabili di ulteriori tre, di tre sistemi Holter
ECG per le esigenze dell’Azienda U.s.l. per un importo complessivo presunto, comprensivo di
opzioni e oneri della sicurezza, di € 312.530,00 iva esclusa;



dopo la pubblicazione della procedura di gara in oggetto sulla piattaforma e prima della scadenza
delle offerte prevista per il giorno , il gruppo dei redattori ha manifestato, da un’ulteriore28/03/2024
verifica della documentazione di gara, la necessità di modificare alcuni parametri del capitolato
prestazionale, che erano stati indicati in maniera errata, potendo così restringere la partecipazione
degli operatori economici;
in particolare, nei documenti Allegato_A_Capitolato_Prestazionale_vG4 al paragrafo A.4 e nell’
Allegato_A1_Questionario_Tecnico alle righe 44 e 45, erano state indicate, per i registratori a 12
derivazioni, le seguenti caratteristiche: “ l’ampiezza della banda passante del segnale acquisito

 e  la deve essere di  almeno 0,  Hz”05-150 “frequenza di campionamento del segnale ECG almeno
8 KHz/canale”;
alla luce della verifiche sulla documentazione di cui sopra e dopo attenta analisi, il gruppo di
redattori, in data , ha proposto le seguenti modifiche per le caratteristiche dei registratori21/03/2024
a 12 derivazioni: nell’Allegato_A_Capitolato_Prestazionale_vG4 e nell’
Allegato_A1_Questionario_Tecnico: “ l’ampiezza della banda passante del segnale acquisito deve

 e  la essere di  almeno 0,  Hz”05-120 “frequenza di campionamento del segnale ECG di almeno
1024 Hz/canale”;

  
Verificata quindi, la necessità di implementare tali nuovi parametri nella documentazione relativa e al
contempo apportare le modifiche richieste nei documenti di cui sopra (Allegato_A_Capitolato_Prestazionale
_vG4 al paragrafo A.4 e nell’Allegato_A1_Questionario_Tecnico alle righe 44 e 45);
 
Visto che:
il criterio di aggiudicazione è nel caso di specie quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con la
determinazione dei  punteggi relativi alla caratteristiche oggetto di valutazione nel disciplinare di gara
il gruppo dei redattori,  alla luce delle modifiche introdotte, ha richiesto l’allineamento dei punteggi di cui
sopra con le nuove caratteristiche di minima considerate, nelle modalità seguenti:
 
punteggi originariamente previsti nel disciplinare di gara

Ampiezza banda passante del segnale                    
                                                                                               0,  Hz = 005-150
                                                                                               0,  Hz = 105-250
                                                                                               O l t r e  0 ,   H z  =05-250
3                                     punt. max 3

Frequenza di campionamento del segnale ECG             
                                                                                               Fino a 8 KHz/canale = 0
                                                                                               Da 9 a 30 KHz/canale = 1
                                                                                               O l t r e  30  KHz /cana le  =
2                                 punt. max 2



 
 punteggi oggetto di modifica

Ampiezza banda passante del segnale                             
                                                                                                 0,  Hz = 005-120
                                                                                                 0.  Hz = 0.505-150
                                                                                                 0.  Hz = 105-250
                                                                                                 O l t r e  2 5 0  H z  =
3                                               punt. max 3

Frequenza di campionamento del segnale ECG             
                                                                                                fino a 1024 Hz/canale = 0
                                                                                                da 1025 a 7999 Hz/canale = 0.5
                                                                                                da 8000 a 29999 KHz/canale = 1
                                                                                                Da  30000 KHz/cana le  =
2                               punt. max 2

Atteso, pertanto, che:
 

oltre alla documentazione sopra descritta anche il disciplinare di gara verrà modificato sul punto
relativo ai punteggi coerentemente ai nuovi parametri previsti per caratteristiche dei registratori 12
derivazioni;
tutta la restante documentazione di gara resta invariata nel contenuto, il quale, quindi si intende
confermato sia negli aspetti giuridici, tecnici ed economici;
la documentazione modificata sarà oggetto di nuova pubblicazione sulla piattaforma Intercent-er,
cos’ come il presente atto, in modo da essere messa a conoscenza di tutti gli operatori economici;
le modifiche apportate consentiranno una maggiore partecipazione degli operatori economici in
ossequio al  principio di concorrenza.     

 
Considerato infine che, le modifiche richieste alla documentazione di gara, incidendo sulle
caratteristiche  tecniche dei sistemi oggetto della procedura de quo, debbono reputarsi significative e
sostanziali, tali da comportare, la ripubblicazione degli atti di gara modificati con conseguente proroga dei
termini previsti per la ricezione delle offerte termini che saranno resi noti attraverso piattaforma.
     
 

Determina

per le motivazioni espresse in premessa, da intendersi qui richiamate :
 



1) di rettificare, con le modifiche descritte in premessa,  i documenti
Allegato_A_Capitolato_Prestazionale_vG4 al paragrafo A.4 e nell’Allegato_A1_Questionario_Tecnico alle
righe 44 e 45 e di modificare altresì, solo nella parte relativa i punteggi, il disciplinare di gara;

2) di disporre la pubblicazione della documentazione di gara così come modificata sulla piattaforma Sater-
Intercent-er

3) di confermare il contenuto della restante documentazione di gara già approvata e pubblicata in data 
;21/02/2024

4) di disporre la proroga dei termini per la ricezione delle offerte dandone comunicazione sulla piattaforma
 ;Sater- Intercent-er

5) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata, sul profilo del committente, sezione
Amministrazione Trasparente dell’Azienda USL di Bologna; 

6) di dare infine atto che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Informatico consultabile sul
sito istituzionale dell’Azienda USL di Bologna.

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: 
Antonia Crugliano

Antonia Crugliano
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