REQUISITI INDISPENSABILI DEI DISPOSITIVI (sez. A)




ALLEGATO A
	ID
	Caratteristiche dei dispositivi
	Risposta
	Note (*)

	1
	Separatore cellulare automatico a centrifuga per aferesi terapeutiche in pazienti adulti e pediatrici, a flusso continuo con doppio accesso venoso.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	

	2
	Il sistema deve permettere le seguenti procedure di aferesi terapeutica: scambio plasmatico terapeutico (plasmaferesi), plasma trattamento (per l’utilizzo in linea di filtri/colonne adsorbenti), scambio eritrocitario, procedure depletive (leucociti, piastrine), raccolte cellulari (staminali, linfociti, granulociti). Deve essere incluso tutto il materiale e le soluzioni necessarie all’esecuzione delle procedure indicate.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	

	3
	Utilizzo sia con due aghi, sia con ago singolo senza sostituzione del circuito.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	

	4
	Calibrazione ed autodiagnosi all’accensione ed all’inizio di ogni procedura.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	

	5
	Separatore dotato di sistemi di allarme/blocco procedura per la sicurezza del paziente.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	

	6
	Controllo automatico dell’interfaccia.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	

	7
	Basso volume extracorporeo contenuto in tutti i circuiti monouso. (<=200 ml).
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	

	8
	Sensori di controllo:
· della pressione nelle linee di prelievo e reinfusione,

· di pressione in centrifuga,

· di fine liquidi di sostituzione,

· di gocciolamento e/o di fine ACD,

· di emolisi del plasma proveniente dalla centrifuga,

· di rilevamento della presenza di aria nella via di reinfusione e/o gocciolatore/reservoir di reinfusione,

· di rilevazione di glubuli rossi nel plasma di scarto, 

· di perdita liquidi in centrifuga

· di pressione nei filtri o nelle colonne adsorbenti eventualmente inserite in linea
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	

	9
	Visualizzazione in real time di tutti i parametri operativi.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	

	10
	Guida a monitor per il montaggio del circuito, gestione del priming e principali allarmi.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	

	11
	Gestione automatica e/o semiautomatica della raccolta cellulare con possibilità di aggiustamenti da parte dell’operatore.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	

	12
	Apparecchiatura in grado di eseguire un secondo priming.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	

	13
	Registrazione, tramite lettura di barcode, dei materiali, delle soluzioni e dei liquidi utilizzati.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	

	14
	Calcolo automatico del volume ematico sulla base dei dati del donatore/paziente inseriti.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	

	15
	Calcolo automatico del volume dei liquidi da utilizzare come sostituzione sulla base della percentuale di bilanciamento impostata ed evidenza del rapporto dello scambio in relazione al volume plasmatico del paziente.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	

	16
	Ampio range di variazione del flusso di prelievo, con possibilità di aggiustamenti minimi per procedure in pazienti pediatrici.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	

	17
	Flusso dell’ACD regolabile con aggiustamenti minimi del rapporto ACD/sangue in toto.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	

	18
	Sistema in grado di mantenere la pervietà delle vie di prelievo e reinfusione in caso di sospensione della procedura.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	

	19
	Reinfusione automatica del buffy-coat che si accumula in centrifuga, durante le procedure plasmatiche.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	

	20
	Sistema in grado di eseguire le procedure anche con caratteristiche anomale del plasma quali iperlipemia, iperbilirubinemia ed emolisi severe.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	

	21
	Calcolo automatico, in funzione di parametri impostabili, dei volumi di globuli rossi da utilizzare nelle procedure di scambio eritrocitario e del target di HbS raggiungibile e della frazione residua delle emazie del paziente.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	

	22
	Funzionalità che permetta di non eseguire la reinfusione del volume extracorporeo al termine della procedura.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	

	23
	Interfacciamento con il Sistema Informativo del Servizio Trasfusionale, comprensivo di fornitura di tutto il materiale (PC, stampanti e quant’altro) necessario. La Ditta aggiudicataria dovrà farsi carico dei costi di interfacciamento sia con il gestionale del Servizio Trasfusionale in uso al momento dell’installazione (Eliot 3.0 di Engineering).
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	

	24
	Identificazione del paziente/donatore mediante lettura nosografico e/o codice fiscale nella sua interezza.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	

	25
	Batteria di emergenza.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	

	26
	Saldatubi in dotazione ad ogni separatore.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	

	27
	Riscaldatore della reinfusione in dotazione ad ogni separatore.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	


(*) Nel campo note potrà essere indicato il riferimento (nome documento, pagina)  alla documentazione presentata.

